Kezdjünk hozzá!
Ismerd meg az új Venom Go-t
BE/KI kapcsoló gomb
Akkumulátor töltöttségi szint jelző
Bluetooth® jelző
Vibrációs minta gomb
Hőmérséklet szint gomb
Venom Go pod
Vibrációs minta jelzők
Hőmérséklet szint jelzők
Elölnézet
Töltőport
Hátulnézet
Mágneses csatlakozás
Kérjük, olvassa el a Használati útmutatót az első használat előtt.
Mielőtt elkezdenéd
Töltsd le a Hyperice alkalmazást
Hozd ki a legtöbbet a Venom Go-ból vagy bármely Hyperice eszközből a Hyperice alkalmazással. Automatikusan indíthatod és leállíthatod a masszázst, valamint távolról vezérelheted a hőmérsékletet és a vibrációt.
Regisztráld az eszközödet
Aktiváld a garanciát, és biztosítsd a könnyű visszaküldést, javítást vagy visszatérítést a következő oldalon:
hyperice.com/register-product
Töltsd fel az új Venom Go-t
Csatlakoztasd az új Venom Go-t a mellékelt Hyperice USB-C kábellel, amíg teljesen fel nem tölt.
Kezd el a masszázst:
Bekapcsolás
Kapcsold be a Venom Go-t a felső bekapcsológomb egyszeri megnyomásával.


Tapasz felhelyezése és pod csatlakoztatása
Válaszd le a Venom Go tapaszt a védőfóliáról, és helyezd a bőrre. Válaszd ki a hőmérsékleti szintet és a vibrációs mintát. Csatlakoztasd a podot a mágneses csatlakozással (lásd alább/jobbra).
Megjegyzés: A hőt és a vibrációt csak a pod csatlakoztatása után lehet érezni
FIGYELMEZTETÉS:
Csak tiszta, száraz bőrön használd. Ne használd izzadt bőrön.
Ne dobd el a tapasz védőfóliáját. Használat után helyezd vissza a tapaszt a védőfóliára, és tárold hűvös, száraz helyen.
Hőmérséklet beállítása
Válaszd ki a kívánt hőmérsékletet a jobb oldalon található hőmérséklet gomb egyszeri megnyomásával szintenként. A fehér fények jelzik a kiválasztott hőmérsékletet.
Vibráció hozzáadása
Válaszd ki a vibrációs mintát a bal oldalon található vibrációs gomb egyszeri megnyomásával mintánként. A fehér fények jelzik a kiválasztott vibrációs mintát.
Élvezd a kezelést
Élvezd a Venom Go nyugtató hatását. A kezelés automatikusan leáll 10 perc után. Szükség esetén indítsd újra.
Újratöltés
A teljes töltöttséget a podon található akkumulátorjelző fény jelzi, amikor az zölden világít és folyamatosan ég.
A Venom Go ápolása
Győződj meg arról, hogy az eszköz ki van kapcsolva, és a töltő nincs csatlakoztatva.
Használj egy nedves, tiszta ruhát, és óvatosan töröld le a podot és a tapaszt (ha szükséges).
Használat után helyezd vissza a tapaszt a védőfóliára.
Tárold hűvös, száraz helyen, közvetlen napfénytől védve, amikor nem használod.
Dobd el a tapaszt, amikor már nem tapad a bőrre. További tapaszok vásárolhatók a hyperice.com oldalon.
Itt vagyunk önnek
HyperCare®
Kapj díjnyertes támogatást a HyperCare csapatunktól – egy olyan szakértőkből álló csoporttól, akik az általános jólétedért dolgoznak, és szakértői útmutatást nyújtanak a Hyperice termékekkel kapcsolatban.
Ha az Egyesült Államokon kívül tartózkodsz, kérjük, látogass el a hyperice.com/contact oldalra.

